Zarzadzenie Nr 18/2007
Rektora Akademii Rolniczej im. Hugona Koltgtaja w Krakowie
Z dnia 4 czerwca 2007 r.

w sprawie: bezpieczefistwa pracy przy uzywaniu gazéw

Na podstawie:

-) art. 66 ust. 2 pkt. 5 Ustawy z dnia 27 lipca 2005r. prawo o szkolnictwie (Dz.U. Nr
164, poz. 1365 z pézn. zm.),

-) § 11 ust 1 i ust. 3 pkt. 5 Statutu Akademii z dnia 28 kwietnia 2006 r.,

w zwigzKku z:

-) ustaw z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 1998 r. Nr 21,
poz. 94 z p6zn. zm.),

-) rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeSnia 1997 r.
w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U.
z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z poézn. zm.)

-) rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 1998 r. w sprawie
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy w szkolach wyzszych (Dz. U. 1998 r. Nr 37,
poz. 209),

zarzadza sie co nastepuje:

§1
Tlekro¢ w zarzadzeniu jest mowa o:

1) butli - nalezy przez to rozumie¢ — ci§nieniowe naczynie transportowe
o pojemnosci nie wigkszej niz 150 litrow;

2) magazynie — nalezy przez to rozumie¢ miejsce przeznaczone wylacznie do
przechowywania butli, z wyjatkiem miejsca ich ustawienia na stanowiskach
pracy w laboratoriach i pracowniach, szafach przysciennych budynku;

3) zakladzie napelniajagcym — nalezy przez to rozumieé zaklad posiadajacy
uprawnienie do napelniania gazami butli oraz do ich konserwacji i napraw;

4) zakladzie dostarczajacym butle do jednostek organizacyjnych uczelni — nalezy
przez to rozumieé jednostke zewnetrzng dostarczajaca w oparciu o umowe
z uczelnia butle z zakladu napeliajacego do magazynu lub danej jednostki
organizacyjnej.

§2.
Zarzgdzenie nie dotyczy gazow plynnych (LPG) oraz gazow wykerzystywanych przy
spawaniu, cigciu i lutowaniu stanowiskowym i poza stalym miejscem warsztatowym.

§3.

Wymagania i ogélne zasady bezpieczenstwa pracy przy uzytkowaniu gazéw z buthi
okre§laja odpowiednie przepisy prawne wymienione w zalaczniku do niniejszego
zarzadzenia,



§4.

1. Jednostki organizacyjne przed dokonaniem zakupu aparatury zasilanej gazami
z butli lub w zwigzku ze zmiang lokalizacji (np. przeprowadzka) winny uprzednio
uzgodni¢ z pracownikiem Inspektoratu BHPiOP warunki lokalizacji tej aparatury,
a szczegolnie butli (czy nie ma przeciwwskazan w zakresie warunkéw bezpieczenstwa
technicznego i pozarowego, jakie prace adaptacyjne nalezy wykona¢ dostosowujjc
stanowisko pracy do wymagan przepisbw w tym zakresie, miejsce lokalizacji
i podigczenia butli do aparatury).

2. Fakt zainstalowania i gotowo$ci do pracy aparatury winien by¢ potwierdzony
komisyjnym odbiorem technicznym przy udziale:

- bezpos$redniego uzytkownika aparatury,

- przedstawiciela Dzialu Technicznego (kierownik/inspektor nadzoru),

- przedstawiciel Inspektoratu BHPiOP.

3. Butla przeznaczona do legalizacji/napelnienia winna by¢ uprzednio odlaczona od
aparatury. Czynnosci te winien wykona¢ bezposrednio uzytkownik aparatury.
Uzytkownik podiacza réwniez butlg nowa (zalegalizowang/napelniong).

4. Za terminowa legalizacj¢ butli znajdujacych si¢ w danych jednostkach
organizacyjnych i w uczelnianym magazynie butli odpowiadaja osoby wytypowane
przez Kierownika Jednostki.

5. Dzial Gospodarczy prowadzi centralny rejestr butli gazowych. Zajmuje si¢

gospodarka transportu butli od i na stanowisko pracy w danej jednostce oraz
gospodarka magazynow3q butli.

§5.

1. Traci moc zarzadzenie nr 17/88 Rektora AR z dnia 20 czerwca 1988 r. w sprawie bhp
przy uzytkowaniu gazoéw technicznych.
2. Zarzadzenie wchodzi w Zycie z dniem podpisania.

Krakow, dnia 4 czerwca 2007 r.

Rektor

2/

prof. zw. dr hab. Janusz Zmija

PG/RM/BZ



